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IEC – 610-2-040
–  Requisitos  de  segurança  para  aparelhos  eléctricos  de
medição, de controlo e de laboratório – Parte 2-040: Regras
particulares para esterilizadores e lavadoras-desinfectantes
usados no processamernto de materiais médicos.
ISO 15883-1
Máquinas de lavar e desinfectar – Parte 1: Requisitos gerais,
termos e definições e testes
ISO 15883-2
Máquinas de lavar e desinfectar-Parte 2: Requisitos e ensaios
para  máquinas  de  lavar  e  desinfectar,  para  desinfecção
térmica, para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico,
bacias, recipientes, utensílios, vidraria
ISO 15883-3
Máquinas  de  lavar  e  desinfectar  –  Parte  3:  Requisitos  e
ensaios para máquinas de lavar e desinfectar, para desinfecção
térmica, recipientes para dejetos humanos
ISO 15883-4
Máquinas  de  lavar  e  desinfectar  –  Parte  4:  Requisitos  e
ensaios  para  máquinas  de  lavar  –  desinfectar  empregando
desinfecção química para endoscópios termolabil
ISO/TS 15883-5
Máquinas de lavar e desinfectar – Parte 5: Teste de Campo e
métodos de limpeza para demonstrar a eficácia
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