SOBRE 0 TESTE BOWIE E DICK
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0 pré-aquecimento é importante para evitar o arraste de
condensado ocasionado pelo resfriamento do equipamento. Neste
ciclo de pré-aquecimento o condensado é eliminado evitando
assim um falso resultado “FALHO”. Esta orientacao esta nas
instrucbes de uso dos fabricantes. A repeticao do TESTE B&D se
faz necessaria para confirmacao de resultado, caso seja falso
resultado ela nao se repete, quando a falha persistir requer
investigacao de causa para eliminacao do problema. (Sobre
repeticao de teste tem orientacles de “condutas com relacao a
falhas no processo de esterilizacao” na monografia da APECIH,
l2ed 2010 pag.203) — Resposta enviada pela empresa Mack
Medical.

Cligue aqui e saiba mais.



https://nascecme.com.br/sobre-o-teste-bowie-e-dick/
http://www.medsteril.com.br/treinamento/treinamento-bowie-e-dick-teste.pdf

